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1. HORAIRES 

 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

2. RESPONSABILITES 

Le Mini-Lab est sous la responsabilité du laboratoire.

L’utilisation du Mini-Lab est réservée au personnel habilité par le laboratoire 
(médecins, IDE du service des urgences et techniciens du laboratoire).

3. FORMATION QUALIFICATION HABILITATION 

Une formation aux automates ainsi qu’aux exigences qualité du laboratoire est 
organisée par le personnel référent EBMD du laboratoire. Les documents du Mini-Lab 
doivent être lus et attestés (date et visa sur le document « Attestation de lecture »).

A l’issue de la formation, le laboratoire réalise une évaluation du savoir (quizz) et/ou du 
savoir-faire (passage d’un échantillon), permettant la qualification du personnel.

A l’issue de la phase de qualification, l’habilitation est prononcée par le biologiste du 
laboratoire et un code opérateur et/ou badge nominatif est attribué pour l’utilisation des 
automates.

En cas d’arrivée d’un nouveau personnel : prévenir le laboratoire afin de réaliser 
sa formation – qualification – habilitation.

4. PANEL D’ANALYSES

Les examens suivants peuvent être réalisés au Mini-Lab :

- NFS, Plaquettes.
- NFS, Plaquettes, CRP.
- ASAT, ALAT, CPK, Lipase.
- Gazométrie, Lactates.
- Béta HCG.
- Troponine.
- INR.
- Iono (Na K Cl Trou anionique), Glycémie, Calcium ionisé, Urée, Créatinine.
- D dimères.

Les analyses urgentes des autres services du CH Condom seront traitées au Mini-Lab par 
le personnel IDE habilité du service des Urgences (le caractère urgent doit être 
mentionné sur la prescription).

5. PANNE AUTOMATE 

En cas de panne d’un automate, en semaine contacter le laboratoire (7h30 – 17h00) ou 
le personnel d’astreinte après 17h, le samedi contacter le laboratoire (7h30 – 13h00) ou 
le personnel d’astreinte après 13h00, le dimanche et les jours fériés contacter le personnel 
d’astreinte.
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6. ETIQUETAGE DES TUBES 

Tous les échantillons doivent être identifiés en salle d’urgence ou box (étiquettes 
éditées avec le logiciel MEDIANE).

Si le logiciel d’admission (MEDIANE) n’est plus en mesure de fournir des planches 
étiquettes, il faut utiliser les FICHES DE PRE ETIQUETAGE fournies par le laboratoire. 
Ces fiches se trouvent dans une chemise prévue à cet effet au Mini-Lab.
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7. AUTOMATES

*DURÉE DE CONSERVATION DES CASSETTES À TEMPÉRATURE AMBIANTE

               Conserver les CB à chaque ouverture de coffret 

MicroSemiCRP

2 panels, réactifs embarqués

- CBC : NFS, Formule approchée Durée : 1 minute

- CBC+ CRP : NFS Formule approchée +CRP Durée : 4 min

- CBC+ CRP : NFS Formule approchée +CRP Durée : 4 min
i-STAT

4 panels, cassettes

CHEM8+ : NA, K, CL, trou anionique, 14 jours *

Ca ionisé, Gly, Ur, Créa  Durée : 2 min  

Ctnl : Tropo  Durée : 10 min   14 jours*

HCG : HCG Durée : 10 min 14 jours* 

CG4+ : GAZO + lactates Durée : 2 min 2 mois* 

SKYLA HB1

1 panel, disque

-ER PANEL : TGO, TGP, CPK, Lipase

Durée : 15 minutes

Remplissage tube
Citrate > 80%

HEMOCHRON

1 panel, cassette

-Cuvette PT : TP/INR    12 semaines* 

Remplissage tube
Héparine > 50%

Remplissage tube
Héparine > 50%

Remplissage tube
Citrate > 80%

Héparine > 50% 

AQT 90 FLEX

1 panel, réactifs embarqués

- DDIM : D dimères 

Durée : 20 minutes
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8. PRELEVEMENT

8.1 Prélèvement sanguin

Ne pas utiliser de cathéter afin d’éviter l’hémolyse

8.2 Prélèvement artériel

Utilisation seringues « safe PICO selffill » 

9. MISE EN ROUTE DU MINI-LAB

Ordre des tubes :

1 2 3

Remuer pendant 20 secondes pour diluer l’héparine
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Tous les tubes doivent être homogénéisés par 8 à 10 retournements lents

avant la réalisation des analyses

Attention : Agitation violente = Hémolyse !

Si besoin, vérifier l’absence de caillot à l’aide d’un tube à hémolyse, ne pas utiliser 
un sang même partiellement coagulé, refaire un autre prélèvement. 

RESPECTER LES DELAIS PRE-ANALYTIQUES*

Conservation post-analytique : Les échantillons sont éliminés par les IDE dans la filière DASRI du CH.

10. RESULTATS

❶  Réalisation de la cassette CG4+ 

(immédiatement) puis CHEM8+ (*à faire 
dans les 10 min après le prélèvement)

❷  Réalisation des analyses du Skyla 

(*à faire dans les 60 min après le 
prélèvement)

❹  Réalisation de l’INR (*à faire 

dans les 2 heures après le 
prélèvement)

❺  Réalisation des analyses 

MicroSemiCRP (*à faire dans 
les 8 h après le 
prélèvement)

❸  Réalisation de la cassette cTnl 

(troponine) ou BHCG (*à faire dans les 
30 min après le prélèvement)

❻  Réalisation des DDIM 

(*à faire dans les 3 h après 
le prélèvement)
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❶  Coller l’étiquette patient sur une feuille blanche
→ Attention : 1 feuille = 1 patient
❷  Coller les tickets automates sur cette feuille
❸  Vérifier les alarmes éventuelles 

(cf. conduite à tenir en fonction des alarmes)

❹  En cas d’alarme bloquante = symbole  dans le tableau page suivante
Rayer le ticket    → Ne pas rendre le résultat
Si le patient est reprélevé = coller le nouveau ticket sur une autre feuille (nouveau dossier)

❺  Les résultats du service des Urgences doivent être obligatoirement intégrés au dossier patient 
dans le « Terminal Urgences TU ». Pour les autres services, une photocopie des résultats leur sera 
remis.
A Scanner la feuille des résultats avec le scanner du bureau de l’accueil des urgences.
A Intégrer le fichier scanné dans TU comme pour les ECG et nommez le « Résultats minilab »
Si le scanner ne fonctionne pas se servir de celui de l’imprimante Xerox en cliquant sur SCAN-
MEDICAL.
En aucun cas les résultats papier ne sont donnés au Médecin, qui ne doit utiliser que TU pour 
visualiser les résultats.
❻  Préparer une pochette par patient = feuille de résultats + prescription + fiche de transmission

→ les pochettes seront récupérées par le laboratoire le lendemain
❼ Conservation post-analytique : Après la réalisation du bilan jeter les échantillons (filière DASRI)

CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES ALARMES
HEMOCHRON

ALARMES RESULTATS ACTIONS COMMENTAIRES
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INR < 0,8 Résultat non rendu

Vérifier le taux de remplissage du tube et 
l’absence de caillot. Refaire le test en utilisant 

une nouvelle cuvette. Si INR encore < 0,8, rendre 
INR = 1

INR > 10 Résultat non rendu

Vérifier le taux de remplissage du tube et 
l’absence de caillot. Refaire le test en utilisant 

une nouvelle cuvette. Si INR encore >10, rendre 
INR > 10

Out of 
range High Résultat non rendu

Vérifier le taux de remplissage du tube et 
l’absence de caillot.

Refaire le test en utilisant une nouvelle cuvette.
Si même alarme, rendre INR > 10

Out of 
range Low Résultat non rendu

Vérifier le taux de remplissage du tube et 
l’absence de caillot.

Refaire le test en utilisant une nouvelle cuvette.
Si même alarme, rendre INR = 1

SKYLA

HEM + Résultats non rendus

HEM ++ Résultats non rendus

HEM+++ Résultats non rendus

Sang hémolysé, à reprélever et recommencer 
l’analyse

LIP + Résultats rendus

LIP ++ Résultats rendus

LIP +++ Résultats rendus

Sang lipémique.
A contrôler sur un prélèvement à jeun au 

laboratoire

ICT + Résultats non rendus

ICT ++ Résultats non rendus

ICT +++ Résultats non rendus

Sang ictérique.

H :_ :_ Résultats non rendus Interférence due à l’hémolyse. A reprélever, et 
recommencer l’analyse

_ :L :_ Résultats non rendus Interférence due à la lipémie. A contrôler sur un 
prélèvement au laboratoire (tube sec et fluoré).

_ :_ :I Résultats non rendus Interférence due à l’ictère. A contrôler sur un 
prélèvement au laboratoire (tube sec et fluoré).

CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES ALARMES

ISTAT



UTILISATION SIMPLIFIEE DU 
MINI-LAB (EBMD) - SITE DE 

CONDOM

LABEXA-INS-102-05 
Version : 5 

Applicable le : 02-10-2023 

Page 9/11

AQT 90 FLEX

CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES ALARMES MICROSEMI 
CRP

ALARMES RESULTATS ACTIONS COMMENTAIRES

ALARMES RESULTATS ACTIONS COMMENTAIRES
EN CAS D'HEMOLYSE SUR LE SKYLA NE PAS RENDRE 

LE RESULTAT DE L'ISTAT du POTASSIUM K+
 ET DU TROU ANIONIQUE

Sang hémolysé, à reprélever, et recommencer 
l’analyse

  Recommencer l'analyse sur un nouveau 
prélèvement :  

***
si *** envoyer l'échantillon au 

laboratoire
Résultats non rendus

Echantillon à contrôler au laboratoire sur un 
nouveau prélèvement (tube : sec et fluoré)

<> Résultats non rendus Echantillon à contrôler au laboratoire sur un 
nouveau prélèvement (tube : sec et fluoré)

A Résultats rendus  

A Résultats rendus
 

ALARMES RESULTATS ACTIONS COMMENTAIRES
  Recommencer l'analyse :  

si 
 envoyer l'échantillon au laboratoire

Résultats non rendus

Echantillon à contrôler au laboratoire sur un 
nouveau prélèvement (tube citrate)

  Résultat rendu, au-dessus de la limite 
supérieure de la plage normale

Résultat rendu, en-dessous de la limite 
inférieure de la plage normale  

 
Le résultat est au-dessus de la limite 

supérieure de la plage de mesure, rendre :
- DDIM > 100 000 ng/mL

< valeur

Le résultat est au-dessous de la limite 
inférieure de la plage de mesure, rendre :

- DDIM < 80 ng/mL

 Résultats rendus Des corrections ont été utilisées pour calculer le 
résultat
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H Résultat rendu, au-dessus de la limite supérieure 
de la plage normale

L Résultat rendu, en-dessous de la limite inférieure 
de la plage normale  

U Résultat rendu, valeur de mesure inférieure à la 
plage de linéarité  

$ Résultat rendu, échantillon mesuré trois fois mais 
la répétabilité n'est obtenue que sur deux mesures  

D(avec ou sans 
valeur)

Le résultat est au-dessus de la limite supérieure de 
la plage de mesure, rendre :

- GB> 80000/mm3
- GR> 7,5 Millions/mm3

Hb > 23 g/dl
HCT > 65%

Plaq > 999000 /mm3
CRP > 200 mg/L

Numération formule ou CRP 
à contrôler au laboratoire sur un 

nouveau prélèvement

oui: reprélever
Numération formule 

A contrôler au MINI-LAB sur un 
nouveau prélèvement

Vérifier si présence 
d'un caillot ?

non : repasser le tube
si cf. le cas oui

N
um

ér
at

io
n 

et
 C

RP


(HBG)

Contacter le laboratoire ou le personnel 
d’astreintes  

ATTENTION : si  et $ sur plusieurs échantillons :  Contacter le laboratoire ou le personnel d’astreintes

L 1 Formule non rendue

M 2 Formule non rendue

G 1 Formule non rendue

G 2 Formule non rendue

Fo
rm

ul
e

G 3 Formule non rendue

Numération formule à contrôler 
au laboratoire sur un nouveau 

prélèvement

MIC Plaquettes non rendues

SCH Plaquettes non rendues

Pl
aq

ue
tt

es

SCL Plaquettes non rendues

Numération formule à contrôler 
au laboratoire sur un nouveau 

prélèvement

CR
P F (CRP )

Ne pas rendre la CRP, repasser le tube : si à nouveau F : effectuer un cycle de lavage 
et repasser le tube. Si le problème persiste, ne plus utiliser l'automate et contacter le 

laboratoire
Appuyer sur "oui", afficher juste sous "Réexé cycle de vide ?"

au
to

m
at

e B Si B persiste : effectuer un cycle de nettoyage.
Si pas de changement remplacer le réactif CLEAN
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VALEURS DE RÉFÉRENCE EBMD
Automate Panel Analyte Unités Valeurs de référence
i-STAT BHCG BHCG UI/l nég < 5 pos > 25

    indéterminée 5-25
 cTnl Troponine ng/ml <0,03 
 CG4+ pH  7,35 - 7,45
 (Artériel) pCO2 mmHg 35 - 45
  pO2 mmHg 80 - 105
  Lactate mmol/l 0,36 - 1,25
  HCO3 mmol/l 22 - 26
  TCO2 mmol/l 23 - 27
  Base Excés mmol/l (-2) - (+3)
  sO2 % 95 - 98
 CHEM8+ Na mmol/l 138 - 146
  K mmol/l 3,5 - 4,9
  Cl mmol/l 98 - 109
  iCa mg/dl 4,5 - 5,3

TCO2 mmol/l 24 - 29
  Glu mmol/l 3,9 – 5,8
  Urée mmol/l 2,9 – 9,4
  Créa µmol/l 53 - 115
  AnGap (trou anionique) mmol/l 10 - 20

SKYLA Erpanel Alt/TGP U/l H:< 41 F: < 31

  Ast/TGO U/l H:< 37 F: < 31

  Lipase U/l 73 - 393
  CPK U/l H:< 174 F:  < 140

MicroSemiCRP CBC WBC G/L 3,5 - 10
 RBC T/L 3,8 - 5,8

  HGB g/dl 11 - 16,5
  HCT % 35 - 50
  MCV fL 80 - 97
  MCH pg 26,5 - 33,5
  MCHC g/dL 31,5 - 35  
  PLT G/L 150 - 390
  LYM % 17 - 48
   G/L 1,2 - 3,2
  MON % 4 - 10
   G/L 0,3 - 0,8
  GRA % 43 - 76
   G/L 1,2 - 6,8
 + CRP CRP mg/L < 5
HEMOCHRON TP/INR INR  2 - 3

  3 - 4,5
AQT 90 FLEX DDIM D dimères ng/mL < 500

LISTE DES AUTOMATES ET PANELS
MINILAB

MicroSemiCRP

2 panels, réactifs embarqués
- CBC:NFS, Formule approchée Durée : 1 minute
- CBC+CRP:NFS Formule approchée  +CRP

Durée:  4 min 

I-STAT
5 panels, cassettes

- CHEM8+:NA, K,CL, trou anionique, 
Ca ionisé, Gly, Ur, Créa  Durée: 2 min 

- Ctnl: TropoDurée: 10 min
- HCG:HCG  Durée: 10 min

 
- CG4+:GAZO + lactates  Durée: 2 min

SKYLA  HB1
1 panel, disque

 
-ER PANEL: TGO, TGP, CPK, 

Lipase
Durée: 15 minutes

PRELEVEMENT

 ORDRE

DES 

TUBES

TUBES REMPLIS

AU MOINS A MOITIE 

1 2


